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ÖZ ABSTRACT
Amaç: Yen�doğan dönem�nde tromboz gel�ş�m� r�sk� yüksekt�r
ve en sık neden� �se kateter �l�şk�l� trombozlardır. Hang�
bebekler�n daha r�skl� olduğunu önceden tesp�t etmey� sağlayan
b�r yöntem henüz mevcut değ�ld�r. Çalışmanın amacı, umb�l�kal
venöz kateter takılan yen�doğanlarda, rotasyonel
tromboelastograf� kullanarak kateter �l�şk�l� tromboz gel�şme
r�sk�n�n öngörüleb�l�rl�ğ�n� araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Yen�doğan yoğun bakım ün�tes�nde
�zlenen, umb�l�kal venöz kateter takılan ve umb�l�kal kateter�n
b�r haftadan uzun kalacağı öngörülen hastalar çalışmaya dah�l
ed�lm�şt�r. Kateter takılmadan önce hastalardan kan örneğ�
alınarak rotasyonel tromboelastograf� �le anal�zler yapılmıştır.
Hastalar, bu sonuçlardan haber� olmayan b�r radyolog tarafından
kateter çıkarıldıktan sonra tromboz açısından Doppler
ultrasonograf� (USG) �le değerlend�r�m�şt�r.

Bulgular: Çalışmaya dah�l ed�len hastaların ortalama gebel�k
yaşı 36.5±1.73 hafta, doğum ağırlığı ortanca değer� 3005 (IQR
1335) gramdır. Ekstr�ns�k rotasyonel tromboelastograf�
(EXTEM) ölçümler�nde; ortalama koagülasyon zamanı (CT)
160±92 sn, ortalama maks�mal pıhtı sağlamlığı (MCF)
5±1.15 mm, f�br�nojen rotasyonel tromboelastograf� (FIBTEM)
ölçümler�nde  ortalama MCF 5±1.15 mm saptanmıştır. Kateter
çıkarıldıktan sonra hastaların h�çb�r�nde umb�l�kal vende
tromboz saptanmamıştır.

Sonuç: Daha öncek� ver�ler ışığında EXTEM’de CT’n�n <40 sn,
EXTEM’dek� MCF’n�n >68 mm ve FIBTEM’dek� MCF’n�n
>24 mm olmasının tromboz r�sk�n� gösterd�ğ� b�l�nmekted�r.
Çalışmada tromboz saptanmaması; bu bel�rteçler�n r�sk� doğru
öngöreb�ld�ğ�n� desteklemekted�r.

Object�ve: Development of thrombos�s �n the neonatal per�od �s
h�gh and one of the most common causes �s catheter-related
thrombos�s. There �s not yet a method that allows to detect
wh�ch bab�es are more r�sky beforehand. The a�m of the study �s
to �nvest�gate the pred�ctab�l�ty of the r�sk of develop�ng
catheter-related thrombos�s us�ng rotat�onal
thromboelastography �n neonates w�th umb�l�cal venous
catheters.

Mater�al and Methods: Pat�ents who were followed up �n the
neonatal �ntens�ve care un�t, had an umb�l�cal venous catheter
and were pred�cted to stay longer than one week were �ncluded
�n the study. Before the catheter was �nserted, blood samples
were taken from the pat�ents and analyzed by rotat�onal
thromboelastography. After catheter removal, pat�ents were
evaluated by Doppler ultrasonography (USG) for thrombos�s by
a rad�olog�st who was unaware of these results.

Results: The mean gestat�onal age of the pat�ents �ncluded �n
the study was 36.5±1.73 weeks, and the med�an b�rth we�ght
was 3.005 (IQR 1335) grams. In the measurements made for
extr�ns�c rotat�onal thromboelastometry (EXTEM); the mean
coagulat�on t�me (CT) was 160±92 sec, the mean max�mum clot
f�rmness (MCF) was 5±1.15 mm, �n measurements made for
f�br�nogen rotat�onal thromboelastometry (FIBTEM); The mean
MCF was 5±1.15 mm. No umb�l�cal ve�n thrombos�s was
detected �n any of the pat�ents after the catheter was removed.

Conclus�on: In the l�ght of prev�ous data, �t �s known that
CT<40 sec �n EXTEM, MCF >68mm �n EXTEM, and MCF
>24mm �n FIBTEM �nd�cate the r�sk of thrombos�s. No
thrombos�s was detected �n the study; supports that these
markers can accurately pred�ct r�sk.

Anahtar Kel�meler: Yen�doğan, tromboelastograf�, venöz
tromboz

Keywords: Newborn, thromboelastography, venous thrombos�s
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GİRİŞ 

Yenidoğanlarda tromboz gelişme riski, özellikle kritik 

hastalarda önemli ölçüde artmış durumdadır. Bu durum; 

sepsis, inflamasyon, hipotansiyon, hipoksi ve küçük 

çaplı damarlarda intravasküler kateter kullanımı gibi 

risk faktörlerinin yanı sıra, gelişimsel hemostatik 

farklılıklarla da ilişkilidir (1). Son yıllarda tromboz 

sıklığında artış tespit edilmektedir. Verilere göre, 1990-

1993 yılları arasında venöz tromboemboli insidansı; 

hastaneye yatış başına 5.3 ve genel olarak 10.000 

çocukta 0.07 olarak belirlenmiştir (2-4). Amerika 

Birleşik Devletleri'nde, Pediatrik Sağlık Bilgi Sistemi 

veritabanının retrospektif bir kohort çalışmasında ise 

venöz tromboemboli insidansının, 2001'de hastaneye 

yatış başına 34 iken 2007'de 58'e yükseldiği rapor 

edilmiştir (3,4). Üstelik, bu veri tabanında 28 günden 

daha küçük yaşta olan hastalar ele alındığında insidans 

yaklaşık olarak 10.000 hastaneye yatış başına 75'e 

yükselmektedir (4). 

Umbilikal venöz kateter, yenidoğan yoğun bakım 

ünitelerinde sıkça kullanılan santral damar yolu 

seçeneğidir. Ağrısız bir işlem olması, yüksek 

konsantrasyonda total parenteral nutrisyon verme 

olanağı sağlaması, kan alınması için kullanılabilmesi 

açısından kıymetli bir yöntemdir. Ancak, yenidoğanda 

görülen trombozların en sık nedenlerinden biri de 

kateter ilişkili trombozlardır. Kateterler, damar duvarını 

hasarlayarak, kan akımını bozarak, damar endoteline 

zarar veren antibiyotik gibi maddelerin infüzyonuna 

bağlı olarak veya kateterin yapıldığı maddenin direkt 

trombojenik etkisiyle tromboza neden olur. Tromboz 

sonrası uzun dönem takibinde en önemli problem portal 

hipertansiyondur ve ciddi mortalite ve morbidite sebebi 

olabilir (5,6). Tromboz gelişen hastalara üç ay 

antitrombotik tedavi verilmesi gerekir (7). Tedavide 

yenidoğanlarda genellikle oral formu bulunmayan, cilt 

altı enjeksiyon yoluyla uygulanan düşük moleküler 

ağırlıklı heparin kullanılmaktadır (1). Hem aile ve 

çocuğun yaşam kalitesi bozulmakta hem de mali bir yük 

getirmektedir. 

Yenidoğanlardaki tromboz sıklığını değerlendiren çok 

sayıda çalışma vardır. Van Elteren ve arkadaşlarının 

4734 yenidoğanı değerlendirdiği bir çalışmada 34 

bebekte (%0.7) klinik tromboz saptanmıştır (8). 

Nowalk-Göttl’ün yaptığı çalışmada ise; semptomatik 

tromboz insidansı 100.000 canlı doğumda 5.1 olarak 

bulunmuştur (5,9). Umbilikal venöz kateterizasyon 

uygulanan yenidoğanların portal ven trombozu 

açısından değerlendirildiği çalışmalarda ise umbilikal 

venöz kateter uygulanan bebeklerde portal ven 

trombozu %0-43 arasında değişen oranlarda 

saptanmıştır (6,10). Kateter süresi, kateterin yanlış 

yerleştirilmesi ve kateterden kan ürünü verilmesi 

tromboz riskini artırmaktadır. Tromboz yerleşim yeri 

sıklıkla duktus venozus ile umbilikal venin birleşme yeri 

olan sol intrahepatik portal vendir. Portal ven trombozu 

olan olguların yaklaşık %20’sinde trombositopeni, 

%7’sinde karaciğer enzimlerinde yükselme görülür. 

Tromboz sonrası portal hipertansiyon gelişebilir. Portal 

hipertansiyon, mortalite ve morbiditeye sebep 

olabilecek ciddi bir sorundur (11). Güncel literatür 

verileriyle hangi hastada umbilikal venöz kateter ilişkili 

tromboz gelişme riskinin yüksek olduğunu belirleyip 

önlem almak mümkün değildir. 

Tromboelastografi, koagülasyon sırasında viskoelastik 

değişikliklerin kaydedilerek grafik haline getirilmesi 

işlemidir. Rotasyonel tromboelastograf (ROTEM®) 

cihazı hemostazisin yatak başı ölçülebilmesini; pıhtı 

oluşumu, formasyonu ve stabilitesini, trombin üretimini, 

trombosit işlem ve sayısını, fonksiyonel fibrinojen 

bileşeninin kalitatif analizini ve fibrin polimerizasyon 

sürecinin hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlar 

(12). Grafikler ile pıhtı süresi (‘clot time’; CT), 

maksimum pıhtı sağlamlığı (‘maximum clot firmness’; 

MCF) ölçülmekte ve bu ölçümler tromboz riski ile ilişki 

göstermektedir. Trombodinamik potansiyel indeks 

(TPI) ise (100xMCF)/(100-MCF)/CT formülüyle 

hesaplanmakta ve pıhtı gücü ile onu oluşturmak için 

harcanan zaman arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu 

değerler ekstrinsik rotasyonel tromboelastografi 

(EXTEM), intrinsik rotasyonel tromboelastografi 

(INTEM) ve fibrinojen rotasyonel tromboelastografi 

(FIBTEM) için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. INTEM, 

intrinsik pıhtılaşma yolağı, EXTEM ekstrinsik 
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pıhtılaşma yolağını incelemekte, FIBTEM ise 

pıhtılaşma oluşumunda fibrinojenin rolünü 

trombositlerin inhibe edilmesi ile göstermektedir. 

ROTEM cihazında ayrı kitlerin kullanılmasıyla 

EXTEM, INTEM ve FIBTEM analizleri 

yapılabilmektedir (13,14). Daha önce yapılan 

çalışmalarda ROTEM cihazı kullanılarak ameliyat 

öncesinde artmış koagülabilite tespit edilen hastalarda 

ameliyat sonrası tromboz riskinin fazla olduğu 

gösterilmiştir (15,16). Ek olarak kanaması olan 

hastalarda ROTEM kullanımı pıhtılaşma 

anormalliklerinin tedavi stratejilerini geliştirmede; 

teşhis ve hedefe yönelik transfüzyon tedavisi açısından 

da giderek daha fazla kullanılmaya başlanmaktadır (12). 

Güncel literatür verileriyle hangi hastada umbilikal 

venöz kateter ilişkili tromboz gelişme riskinin yüksek 

olduğunu belirleyip önlem almak mümkün değildir ve 

yenidoğanlarda umbilikal venöz katetere bağlı tromboz 

riskini belirlemede ROTEM cihazının kullanımıyla 

ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, rotasyonel tromboelastografi yöntemi 

kullanılarak yapılan ölçümlerin umbilikal venöz kateter 

takılan yenidoğanlarda kateter ilişkili tromboz riskinin 

öngörülebilirliğinin belirlenmesinde yararlı olup 

olmadığını değerlendirmektir. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı 

Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 

yatan ve herhangi bir nedenden dolayı umbilikal venöz 

kateter takılan hastalar ile yapılan bir ön çalışmadır. 

Çalışma prospektif olarak 2018- 2019 yılları arasında 

yapıldı. Umbilikal venöz kateter en az beş gün süre ile 

kalan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hasta 

ailelerinden aydınlatılmış onam alındıktan sonra 

umbilikal venöz kateter takılmadan hemen önce 

hastalardan 1,5 ml sitratlı tüpe kan örneği alınarak 

rotasyonel tromboelastografi yöntemi ile EXTEM, 

INTEM ve FIBTEM analizleri yapılmıştır. Analizlerde 

tespit edilen pıhtı süresi (‘clot time’; CT), maksimum 

pıhtı sağlamlığı (‘maximum clot firmness’; MCF), 10., 

15., 20. ve 25. dakikalardaki pıhtı sağlamlığı (‘clot 

firmness’, A10,15,20,25), maksimal pıhtı elastisitesi 

(MCE), 30. dakikada lizis indeksi (LI30), maksimal lizis 

(ML) sonuçları not edilmiştir (Şekil 1).  

 

 

Şekil 1: Bir hastanın ROTEM ile elde edilmiş olan INTEM grafiği 

 

Trombodinamik potansiyel indeks (TPI) ise 

(100xMCF)/(100-MCF)/CT formülüyle hesaplanmıştır. 

Hastalar, rotasyonel tromboelastografi sonuçlarından 

habersiz bir radyolog tarafından umbilikal venöz kateter 

çıkarıldıktan sonra tromboz açısından Doppler 

ultrasonografi (USG) ile değerlendirilmiştir.  

Araştırma verileri bilgisayara yüklenerek, Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) for Mac 22.0 (SPSS 

Inc, Chicago, IL) programı ile değerlendirilmiştir. 

Tanımlayıcı istatistikler frekans dağılımı ve yüzde 

olarak sunulmuştur. Kategorik değişkenler için frekans 

dağılımları ve yüzdeler; nicel değişkenler için ortalama, 

standart sapma, medyan, minimum, maksimum gibi 

temel tanımlayıcı istatistikler ile verilmiştir. Çalışma 

Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulu tarafından 

onaylanmıştır (Karar no: KA-17145, Tarih:06.04.2018). 
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BULGULAR 

Çalışmaya alınan hastaların ortalama gebelik yaşı 

36.5±1.73 hafta, doğum ağırlığı ortanca değeri 3005 

(IQR 1335) gramdır. Ön çalışmaya dört hasta dahil 

edilmiştir ve hepsinin yenidoğan yoğun bakım servisine 

yatış endikasyonu solunum sıkıntısıdır. Ortalama 

umbilikal venöz kateterin takılı kalma süresi 5.75±3.5 

gündür. Kateter çıkarıldıktan ortalama 5.2±4.3 gün 

sonra kontrol doppler ultrasonografi (USG) yapılmıştır. 

Hastaların USG incelemeleri sonucunda tromboz 

saptanmamıştır.  

Ortalama maksimal pıhtı elastisitesi (MCE) EXTEM 

için 4.72±1.11, INTEM için 10.85± 3.15, FIBTEM için 

5.27±1.28 olarak saptanmıştır.  

EXTEM için yapılan ölçümlerde; CT ortalama 160±92 

sn, A10 ortalama 4±2.16 mm, A15 ortalama 3.75±1.89 

mm, A20 ortalama 3.25±0.95 mm, A25 ortalama 

3.75±1.89 mm, MCF ortalama 5±1.15 mm, LI30 

ortalama %58.75±1.15 ve ML ortalama %69±16 olarak 

saptanmıştır. 

INTEM için yapılan ölçümlerde; CT ortalama 

140.5±102.9 sn, A10 ortalama 7.5±2.6 mm, A15 

ortalama 9±2.44 mm, A20 ortalama 9.25±2 mm, A25 

ortalama 8.75±2.87 mm, MCF ortalama 9.75±2.6 mm, 

LI30 ortalama %84.75±11.4 ve ML ortalama % 

63.25±29.8 olarak bulunmuştur. 

FIBTEM için yapılan ölçümlerde; CT ortalama 

150±256 sn, A10 ortalama 3.75±0.95 mm, A15 ortalama 

4±1.41 mm, A20 ortalama 4.25±1.25 mm, A25 ortalama 

4.25±1.25 mm, MCF ortalama 5±1.15 mm, LI30 

ortalama %85.75±13.9 ve ML ortalama %78±12.7 

olarak tespit edilmiştir.  

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada umbilikal venöz kateteri olan 

yenidoğanların rotasyonel tromboelastografi yöntemi 

kullanılarak EXTEM, INTEM ve FIBTEM ölçümleri 

yapılmış, kateter çıkarıldıktan sonra hastalar tromboz 

açısından değerlendirilmiş, ROTEM değerleri ve 

tromboz riski arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmaya 

alınan hastaların sonuçları tromboza yatkınlık 

göstermemektedir ve hiçbir hastada tromboz tespit 

edilmemiştir.  

Yenidoğan döneminde rotasyonel tromboelastografi 

kullanımı, hemostatik durumun hızlı ve yatak başında 

belirlenmesine yönelik uygunluğu ile araştırmacılar için 

ilgi çekici hale gelmiştir. Erişkin ve pediatrik yaş 

gruplarında tedavi stratejileri ve transfüzyon 

kararlarında da rotasyonel tromboelastografi 

kullanımının artması, ilgiyi daha da artırmaktadır (12). 

ROTEM çalışmaları ile sağlıklı yenidoğanlarda referans 

aralıkları araştırılmıştır (12). Daha sonraki çalışmalar 

ise ölçümlerin patolojik durumlar ile 

ilişkilendirilmesine yöneliktir. Örneğin, kanaması olan 

kritik yenidoğanlarda yapılan bir çalışmada EXTEM A5 

ve A10’nun platelet sayısı ile en güçlü korelasyonu 

gösterdiği ve kanamanın en güçlü tahmin edicilerinin 

onlar olduğu; respiratuvar distresi olan 

yenidoğanlardaki bir başka çalışmada RDS’nin 

hipokoagulabilite ile ilişkili olduğu ve sağlıklı 

yenidoğanlar ile karşılaştırıldıklarında daha fazla 

hiperfibrinolitik potansiyelleri olduğu; hipoksik 

yenidoğanların dahil edildiği bir başkasında sağlıklı 

yenidoğanlara göre hipokoagulabilitelerinin olduğu ve 

bunun da perinatal hipokside pıhtılaşma bozukluğunun 

erken saptanmasında bir rolü olabileceği gösterilmiştir 

(17-19). Daha fazla hasta sayısına ulaşılan bir çalışmada 

ise 423 kritik yenidoğan hasta incelenerek, hastalık 

başlangıcına ilişkin EXTEM hipokoagülabilite 

profilinin hastane içi mortalite için bağımsız bir risk 

faktörü olduğu saptanmıştır (20). 

Koagülasyon zamanı (CT) test başlangıcından 

sonra pıhtı sağlamlık amplitüdü 2 mm'ye ulaşana kadar 

geçen süre olarak tanımlanır (21). CT trombin 

oluşumunun hızını yansıtır ve esas olarak pıhtılaşma 

faktörlerinden (kullanılan teste bağlı olarak ekstrinsik 

veya intrinsik), antikoagülanlardan ve fibrinin 

ürünlerinin konsantrasyonlarından etkilenir.  Bir 

çalışmada zamanında doğan bebeklerde ortanca CT 

değerleri 194 sn, prematüre bebeklerde 185 sn. olarak 

bildirilmiştir (22). Erişkinlerde ise 293 sn ile daha 

uzundur. Bir başka çalışmada ise term yenidoğanlar için 

ortanca CT değerleri (2.5 ile 97.5 persentil değerleri) 52 

(38-78), 48 (36-85) ve 191 (134-270) sn (sırasıyla 
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EXTEM, FIBTEM ve INTEM için) şeklinde 

bulunmuştur (12). Bizim çalışmamızda ise sırasıyla 160, 

140, 150 sn şeklindedir. İlk çalışma ile paralellik 

gösterirken, diğerleri ile göstermemektedir. Bu durum 

yenidoğan dönemi referans değerlerinin çalışmalar 

arasında tutarlılığının az olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca, çalışmadaki hastaların solunum sıkıntılarının 

(ikisinin pnömoni, birinin respiratuvar distres 

sendromu, bir diğerinin laringomalazi tanısı mevcut) bu 

farklılıklara neden olabileceğini düşündürmektedir.  

MCF (maksimum pıhtı sağlamlığı) milimetre olarak 

gösterilir ve ulaşılan maksimum amplitüdü tanımlar. 

Pıhtının amplitüdü, pıhtının mekanik kuvvetini yansıtır 

ve esas olarak trombosit sayısı ve trombosit 

fonksiyonuna, fibrin konsantrasyonuna ve fibrin 

polimerizasyonuna, faktör XIII aktivitesine ve 

kolloidlere bağlıdır (21). Tromboz ile ilişkili 

komplikasyonu olan 35 hasta ile 34 sağlıklı kontrolün 

karşılaştırıldığı bir çalışmada özellikle EXTEM ve 

INTEM’deki CFT ve MCF değerleri trombotik 

komplikasyonları göstermede anlamlı bulunmuştur 

(23). MCF eşik değeri >68 mm olmasının %94 

sensitivite ve spesifitesi olduğu gösterilmiştir. Bizim 

çalışmamızda EXTEM MCF ortalama 5 mm, INTEM 

MCF ortalama 9,75 mm olarak bulunmuştur. Hiçbir 

hastada eşik değeri geçmemiş ve de sonuçta hiçbir 

hastada trombotik komplikasyon saptanmamıştır. 

FIBTEM MCF için eşik değeri >24 mm gösterilmiş ama 

bu ölçümde sensitivite %77 ve spesifite %88 olarak 

değerlendirilmiştir (23). Bizim çalışmamızda FIBTEM 

MCF değeri ortalama 5mm’dir ve bu eşik değeri aşan bir 

hasta da yoktur.  

Şiddetli kanama sırasında karar vermeyi hızlandırmak 

için, CT yerine 5 veya 10 dakika sonraki pıhtı 

sağlamlığının amplitüdü (sırasıyla A5 veya A10) 

giderek daha fazla kullanılan ölçümlerdir. A5 henüz 

bazı ülkelerde mevcut değildir. Bizim çalışmamızda da 

kullanılamamıştır. A5 ve A10, MCF ile oldukça 

koreledir ve test başladıktan 10-15 dakika sonra 

değerlendirme yapmaya olanak sağlar. EXTEM ve 

INTEM’deki A10 ve A5 trombosit sayısı ve fibrinojen 

konsantrasyonu ile; FIBTEM’deki A10 ve A5 plazma 

fibrinojen konsantrasyonu ile korelasyon gösterir. Pıhtı 

sağlamlığının ölçümündeki düşüklük artmış fibrinolizisi 

göstermektedir. Normal pıhtıda EXTEM A10, 40-60 

mm arasındadır (12,21). Bizim çalışmamızda ise bu süre 

ortalama sadece 4 mm’dir. Normal aralığın altında 

olduğu görülmektedir. Bu durumun yöntem ile ilişkili 

olabileceği düşünülmüştür. Diğer taraftan EXTEM 

A10’un <40 mm olmasına, FIBTEM A10 <10mm 

olması eşlik ediyorsa, fibrinojen eksikliği ile FIBTEM 

A10 10 mm eşlik ediyorsa trombositopeni ile 

uyumludur. Bizim çalışmamızda FIBTEM A10 

ortalama 3.75 (± 0.95) mm olarak bulundu. Bu bulgular 

fibrinojen eksikliği ile uyumlu gibi görünmektedir. 

Fakat aksine yenidoğan döneminde fibrinojen 

düzeylerinin erişkine göre daha yüksek olduğu 

bilinmektedir (24). Bu nedenle elde edilen bulgular, bu 

gözlem ile uyuşmamaktadır.  

Pıhtı lizisini gösteren belirteçler ML (maksimal lizis) ve 

LI30’dir (30. dakikadaki lizis indeksi) ve fibrinolitik 

enzimlerin, fibrinolitik inhibitörlerin ve faktör XIII'in 

aktivitesi hakkında bilgi sağlarlar. Çalışma sırasında 

ölçülen ML, MCF ile en düşük amplitüd arasındaki fark 

olarak tanımlanır ve MCF'nin yüzdesi olarak gösterilir. 

LI30 CT’den 30 dakika sonra hâlâ mevcut olan MCF 

yüzdesini gösterir. EXTEM ve FIBTEM’de ölçülen 

LI30 değerleri için referans aralıklar erişkinler için %94-

100 arasıdır (21). Bizim çalışmamızda sırasıyla 

ortalama %58 ve %85 bulundu ve normal düzeylerin 

altındaydı.  

ROTEM ile genel olarak yüksek tromboz riski 

EXTEM’deki CT’nin <40 sn., EXTEM’deki CFT’nin 

<50 sn, EXTEM’deki MCF’nin >68 mm, FIBTEM’deki 

MCF’nin >24 mm ve LI60’ın  %3 olması ile ilişkilidir 

(21). Bu çalışmada EXTEM’de CT ortalama 160 sn, 

EXTEM’de MCF ortalama 5±1.15 mm, FIBTEM’te 

MCF ise ortalama 5±1.15 mm olarak saptandı. 

EXTEM’de CFT ve LI60 değerleri ise ölçülemedi. 

Literatürdeki bilgiler ışığında, ulaşılan sonuçlar tromboz 

riskini göstermemekteydi. Bizim çalışmamızda da 

tromboz saptanmaması literatürdeki bulguları 

desteklediğini düşündürmektedir. Fakat diğer taraftan 

tromboz saptanan ve saptanmayan hastalar arasında 
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ölçümlerde bir karşılaştırılma yapılamadı. Çünkü 

tromboz saptanan hasta mevcut değildi ve hasta sayısı 

azdı. Bu durum çalışmanın en önemli kısıtlılığını 

oluşturmaktadır. Yenidoğan dönemindeki referans 

değerlerinin farklılığı dikkat çeken ikinci bulguydu. Bu 

konu ile ilgili daha geniş popülasyonu içeren hasta 

sayılarına ve daha standardize uygulamalara ihtiyaç 

vardır.   

Sonuç olarak, elde edilen bulgular, rotasyonel 

tromboelastografi yöntemi kullanılarak yapılan 

ölçümlerin umbilikal venöz kateter takılan 

yenidoğanlarda kateter ilişkili tromboz riskinin 

öngörülebilirliğinin belirlenmesinde yararlı 

olabileceğini desteklemektedir. Hasta sayısının 

arttırılması planlanmaktadır. 
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